KLINICKA
BIOCHEMIA

Navod na pouzitie kloktacej stipravy

Pri samotnom odbere presne dodrzujte uvedené inStrukcie

fiFEde i daka Bl Tym zvySite pravdepodobnost’ zachytu

1. Napustite vodu do priloZene] odmerky E 2. Zhlboka sa nadychnite a zakaglite.
& infekcie z dolnych ciest dychacich.

M

L a0 4. Kloktajte v rozmedzi 20 a% 30 sekiind.
; }i@ - Obsqh c.)dmerky v,le]te do st - Qca@ Kloktat’ modZete i preruSovane, dodrite
neprehltajte. Pokial’ omylom prehltnete, { véak min. celkovi doporugent dobu
postup opakujte. Kloktania.

6. Vykloktany obsah odmerky opatrne
prelejte do priloZenej skiimavky. V
skumavke je stabiliza¢ny prasok, ktory
nesmiete vysypat’.

\\;/ 5. Vykloktany obsah tist vypPujte spit
! do odmerky.

8. Uzavreti skimavku vlozte do sa¢ku
spolo¢ne s absorpénou vloZzkou a potom
uzavrite. Celé odovzdajte na odbernom

rodne cislo, u cudzincov ddtum narodenia. mieste, lekarovi alebo v laboratériu.

' 7. Skiimavku dékladne uzavrite a
D pretrepte. Na Stitok napiste svoje meno,
.

Odobratd vzorku uchovajte pri teplote 4 - 37°C.

Nevystavujte mrazu!
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